
 
Interpretação do Teste Canino 

 
Exemplos de Aglutinação Positiva 

 

 
     Exemplo 1                    Exemplo 2                  Exemplo 3                  Exemplo 4 

 

Se o teste está correto, aglutinações visíveis (veja os exemplos acima) deve ter 

ocorrido no poço marcado “Positive Control”.    

 

Se a amostra do paciente aglutinou no poço marcado “Patient Test” o cão é DEA 1 

positivo. No poço “Auto-Agglutination Pre-Screen”  não ocorreu aglutinação.   

(Auto-aglutinação é de ocorrência rara). 

 
 
                                                        Aglutinação Negativa 

 

 
 
Se não ocorreu aglutinação no poço marcado “patient Test”, (veja exemplo de 

aglutinação negativa acima), o paciente é DEA 1 negativo 
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